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CATALOGO ITEM 01 - Pregéo Eletrénico 75/2021

3 mensagens

Lauren Floriano <adm03.chizzolini@gmail.com> 24 de setembro de 2021 09:08
Para: apoiodiagnhostico.sms@gmail.com

Prezada Sra Maria Tania, bom dia

Conforme solicitado, em anexo envio catalogo referente ao item 01 para apreciagdo.
Concordamos em fazer o valor estimado de 4,33 por unidade, total $2.165,00.

Qualquer duvida, estamos a disposicao
Obrigada!

Atenciosamente,

Lauren Floriano

sl sie e ole ol ke e ke ol ik e ke ke ke ke ko e e
Medical Chizzolini Ltda

Contato.: (15) 3831-5760

t'_hl Catélogo - Item 01 - Frasco com solugéo de Formol 10% - Tamponado.pdf
— 93K

Geréncia de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com> 24 de setembro de 2021 09:38
Para; Lauren Floriano <adm03.chizzolini@gmail.com>

Bom dia Lauren. Nesse catélogo,o frasco esta vazio, sem a solugéo de formalina tamponada a 10% e sem etiqueta.
Por isso, gostaria que nos esclarecesse se o produto na entrega vira com a quantidade solicitada, de acordo com o

descritivo do Pregdo: "FRASCO PARA BIOPSIA, em plastico, atoxico, resistente, com tampa rosqueavel,
com capacidade para 20 ml e contendo 10 ml de solugdo de formalina tamponada a 10%. Uso: coleia,
armazenamento e transporte de material de bidpsia. Entrega em 2 (duas) parcelas iguais, de lotes
diferentes, sendo o intervalo entre elas de 180 (cento e oitenta dias).”

Notamos também que ndo ha rétulos no frasco, com as informagdes técnicas do produto. O rétulo sera
anexado?

Se a proposta da empresa nos atender, precisaremos de uma amostra, contendo a formalina para
avaliacfo técnica, sera possivel o envio?

Atenciosamente,
Maria Ténia
[Texto das mensagens anferiores oculto]

Att,

Geréncia de Apoio Diagndstico

Diretoria de Apoio Logistico e Assistencial
Secretaria Municipal de Satide de Goiania
Fone(s): 3524-1537 / 1528

Lauren Fleriano <adm03.chizzolini@gmail.com> 24 de setembro de 2021 13:05
Para: Geréncia de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>, Edmar Suatto
<vendas05.chizzolini@gmail.com>, Laercio Suatto <laerciosuatto@globo.com>

Maria Tania,

https://mail.google.com/mail/uf0?ik=83ae09df60&view=pt&search=all&permthid=thread $%3A1711784900401258793&simpl=msg-f%3A17117849... 1/2
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Infelizmente ndo teremos como enviar amostra do item como solicitado.
N3o temos o mesmo em estoque e ndo conseguimos comprar apenas 1 unidade com o fornecedor.

Declinamos o item.

Obrigada.

[Textc das mensagens anteriores oculto]

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=93ae09df60&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1711784900401 258793&simpl=msg-f%3A17117849... 2/2



SOLUCAO DE FORMOL TAMPONADO 10% - CONTENDO 23 ML

OS BENEFICIOS DO FORMOL TAMPONADO

Amplamente utilizado nos laboratérios de anatomia, o formol
tamponado deve ser manipulado com a devida cautela, visto que
ele é elevadamente toxico. Aplicado como bactericida, reagente
quimico, fungicida, aditivo, conservante e inibidor de corrosdo, esse
tipo de formol é (til para inGmeros segmentos industrials.

Com alta reatividade quimica, ¢ formol tamponado € conhecido
como um dos produtos quimicos mais vantajosos para as inddstrias,
visto que proporciona otimizagdo na produtividade enquanio
apresenta um baixo custo de investimento. Dessa forma, o formol
garante uma excelenfe relacdo entre custc e beneficio, tornando
essencial contar com uma fornecedora de alta confiabilidade e
especializagcdo no mercado.

AS APLICAGOES DO FORMOL TAMPONADO

Ao adquirir o formol tamponado fornecido pela ALLKIMIA, suo
utilizacdo torna-se vidvel para diversas etapas do processo de
histotécnica, como:

» etapa de fixagcdo guimica, gue consiste em colocar o material
coletado {amostra para andlise) em imerséo neo formol famponado
10%, com a finalidade manter sua integridade para que a estrutura
celular ndo seja modificada. Em casos especificos, podem ser

utilizados na fixacdo dcido acético, dicool fixador, entre outros;



etapa de desmineralizacdo, na qual os tecidos duros (como dentfes e
0ss0s) sé@o “amolecidos” por substéncias desmineralizadoras, como o

descalcificador de ossos & medula;

etapa de desidratacdo, em que ocorre a desidratagdo do tecido por

meio de imersdio em diferentes concentragdes de dicool efilico;

etapa de diafanizac&o, para que o dlcool efilico seja substituido pelo
Xilol P.A.., tornando o tecido miscivel em parafina para as proximas
etapas. Além disso, é facilitada a visualizacdo da ldmina no
microscopio;

etapa de coloracdo, na qual sGo utiizados o dlcool etilico e o Xilol
P.A. para a retirada da parafina gue envolve o tecido, hidratando-o
para a coloracdo. Na sequéncia, repeie-se 0 processo de
desidratacdio com uma nova bateria de imersdes em dlcool etilico e
xilol P.A., mantendo-se a lamina permanente
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Catalogo Pipetas e Proveta PREGAO ELETRONICO :075/2021, BEE:41559

2 mensagens

Geréncia de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com> 24 de setembro de 2021 09:09

Para: gclab@gclab.com.br, licitacao@gclab.com.br

Bom dia.
Solicito catalogos, imagens e/ou folders para emissdo de parecer técnico dos produtos abaixo relacionados,
conforme melhor proposta para o PE:075/2021, BEE:41559. Solicito confirmagao de recebimento desse e-mail.

Item 2: Pipeta de Vidro Soroldgica Graduada, volume 5,0 ml, divisao 1/10 . Marca:PRECISION GLASS.
Item 3: Pipeta de Vidro Soroldgica Graduada, volume 10 ml, divisao 1/10 . Marca:PRECISION GLASS.
Item 4: Proveta em polipropileno, graduada em silk screen, capacidade de 1.000ml - Marca: GLOBAL.

Aguardamos.

Att,
Samara.

Att,

Geréncia de Apoio Diagnodstico

Diretoria de Apoic Logistico e Assistencial
Secretaria Municipal de Satde de Goiania
Fone(s): 3524-1537 / 1528

Hayssa Maciel <licitacao3@gclab.com.br> 27 de setembro de 2021 10:20

Para: apoiodiagnostico.sms@gmail.com

Bom dia,
Conforme solicitado segue anexo os catalogos, referente aos itens 2 e 4.
O item 3 s6 temos de 5ml.

Referente ao item 11, Tampa vermelha 4 ml, 6 ml e 10 ml . Tampa Amarela 8 ml. Nas medidas de 8,5 ou 9 ml
nao teremos.

Att.

{Texto das mensagens anteriores oculio]

HAYSSA MACIEL

2 e
AUXILIAR DE LICITACAO
L
. LAB (21) 98274-5187
W DIAGNOSTICOS (31) 3504-0660

licitacao3@aclab.com br
WWW.GCLAB.COM.BR

e et S AN St SO, BT e A A e o i ————

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=93ae09d{60&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-8126398176026086045&simpl=msg-a%3Ar-8118...
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SUPRINDO A SAUDE DESDE 1977 Caték)go de Modelos
Classe: VIDRARIA Gerado em 27/09/2021 09:02:12 por: Marcia Pag.: 1/1
Modelo Caracteristicas
P5ML - PIPETA SOROLOGICADE VIDRO 5ML Pipeta graduada sorologica de vidro,com bocal e bico temperados, ndo estéril, termorresistente,
GRADUADA 1/10 CX/10 com intervalo de graduacao conforme referéncia, esgotamento total, gravagéo permanente.

Feita em vidro Soda,autoclavavel.

Registro(s) MS Produto ndo considerado correlato

EESPONSA’»‘EL TECMICA: _I
Dra. Daniela Freitas Amorim
LEOREN-SF‘ N 151479 ____;
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b GLOBAL TRADE
TECHNOLOGY

(LNHA-GLass /A
PROVETAS

Provetas graduadas, fabricadas em vidro boro 3.3, com base hexagonal (sextavada) plastica (polipropileno). Sao utilizadas para
medida precisa e transferéncia de volume de liquidos.

Limite de

Capacidade Graduacao Erro (2) Embalagem

GTPBP-25 25ml 2/1ml 0,5ml Caixa ¢/ 20 unidades
GTPBP-50 50mi 1/1ml 0,5ml Caixa c/ 20 unidades
GTPBP-100 100ml 1/1ml imi Caixa ¢/ 10 unidades
GTPBP-250 250mi 1/2ml 2ml Caixa c/ 4 unidades
GTPBP-500 500ml 1/6ml 5ml Caixa c/ 2 unidades
GTPBP-1000 1000ml 1/10ml 10ml Caixa ¢/ 2 unidades
GTPBP-2000 2000ml 1/20ml 20ml Caixa ¢/ 1 unidades
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AOS CUIDADOS DE ISMALEY :

1 mensagem

Hayssa Maciel <licitacao3@gclab.com.br>
Para: celsms.goiania@gmail.com
Cc: apoiodiagnostico.sms@gmail.com

Boa Tarde Ismaley,

Conforme conversado por telefone com a equipe de Apoio Diagnostico, ocorre que os nossos produtos nao
passaram pelas especificagdes técnicas, apenas o item 1 atende o que a prefeitura deseja, desta forma peco a
desclassificacdo de toda a proposta, visto que ndo ¢ vidvel para empresa a entrega para outro estado de apenas

um item com o valor tdo baixo.

Desde ja agradecemos a compreensao.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=93ae09df60&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1712073429264184829&simpl=msg-f73A171 2073...

27 de setembro de 2021 13:34

111
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Catalogo dos ltens 02, 03 e 04 - Pregéo Eletrdnico 75/2021. Caixa ds entrada

Geréncia de Apoio Diagnostico Dad <apoivdisgnostico.sms@gmail.com> El) \‘\AP/\'E’M- 3 Ji[(/ﬂ:x; My ‘O\/\ﬂ &th_@j }w/a.
[

para maxiab, Jhanatan

S @;uckw% wwn

Com o intuita de dar continuidade ao Parecer Técnico do PE; 075/2021 desla secretaria, & tendo em vista que os produtos do primsiro colocado ndo nos atenderam conform
Solicitamos o envio dos catalogos dos produtos abaixo relacionados para emissdo de parecer técnico.
*Favor confirmar o recebimento desse e-mail.

Item 2: Pipata de Vidro Sorologica Graduada, volume 5,0 mli, divisdo 1/10 . Marca:PRECISION GLASS.
Item 3: Pipeta da Vidro Sorologica Graduada, volume 10 mi, divisdo 1/10 . Marca:PRECISION GLASS.
Item 4: Proveta em polipropileno, graduada em silk screen, capacidade de 1.000ml - Marca: NALGON.

Aguardamos.

Alt,
Samara.

Aft,

Geréncia de Apolo Disgndstico

Diretoria de Apoio Logistico e Assistencial
Secretaria Municipal de Sadde de Goiania
Fone(s): 3524-1537 / 1528

Pollyanna Borges <licitat.maxiab@gmad.com>

para mim

Bom dia
segue em anexo 05 catdlegos solicitados

- Forwarded message ———

De: MAXLAB - GOIANIA <maxiabi =

Date: ter., 28 de set. de 2021 &s 10:00

Subject: Enc: Catalogo dos Itens 02, 03 e 04 - Pragao Eletronico 75/2021.
To: Licita1 Maxlab <iicita1.maxlab@gmall.ecom>

---—-- Mensagem encaminhada —---—-

De: Geréncia de Apolo Diagnostico Dad <apoicdiagnostico. ems@omail.com>
Para: maxiab@ierra.com.br, Jhonatan Maxlab <igoastan.maxiab@gmail.com>
Assunto: Catdlogo dos Itens 02, 03 e 04 - Pregdo Eletrdnico 75/2021.

Data: Ter 28/09/21 09.54

https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox/KtbxLvHkTVwCwKhiXvVDRFBIfHwvinnZFg m



A SOB N° 1037

SR B DO TE Catélogo de Modelos
Classe: VIDRARIA Gerado em 28/09/2021 10:34:01 por: Erika Pag.: 111
Modelo Caracteristicas
P5ML - PIPETA SOROLOGICA DE VIDRO SML Pipeta graduada sorologica de vidro,com bocal e bico temperados, n&o estéril, termorresistente,
GRADUADA 1/10 CX/1M0 com intervalo de graduagao conforme referéncia, esgotamento total, gravagao permanente.

Feita em vidro Soda,autoclavavel.

Registro(s) MS Produto nao considerado correlato

r.I;ESPONSﬁVEL TECHNICA: —|
Dra. Daniela Freitas Amorim
|_COREN-5P N" 151479




SUPRINDO A SAUDE DESCE 1977 Ca‘tél(}go de MOdGlOS

Classe: VIDRARIA Gerado em 28/09/2021 10:34:28 por: Erika Pag.: 111
Modelo Caracteristicas

P10ML - PIPETA SOROLOGICA DE VIDRO 10ML Pipeta graduada sorolégica de vidro,com bocal e bico temperados, n&o estéril, termorresistente,
GRADUADA 1/10 CX/10 com intervalo de graduacio conforme referéncia, esgotamento total, gravag&o permanente.

Feita em vidro Soda, autoclavavel.

Registro(s) MS Produto néo considerado correlato

rEEsmNsAVEL TECNICA: ml
Dra. Daniela Freitas Amorim
|_COREN-SP N* 151479 _



PISSETA ESPECIFICA PLACA AQUECEDORA

DE PRODUTOS (HOTLAB I}
PISSETA EM PP
AUTOCLAVAVEL Ref.: 2250 Ref.: 1610
Ref.: 2230 Capacidade: 500 ml Aquece em recipientes de 500 a 10.000 ml
Capacidade: 500 ml Modelos: Etanol, 4gua desti- Temperatura de 50 & 400°C na chapa
Com base de apoio opcional lada, alcool, metil etil cetona Medida util da chapa: 18x18 cm
entre outros.
. Consumo de 700 W
Para outras capacidades e no-
110 ou 220V

mes de produtos consulte-nos

Suporte lateral em ago inoxidavel

~ B PLASTICOS DESCARTAVEIS

Ref.: 2799

Autoclavével
Capacidade: 20 e 601

PLACA DE PETRI

Ref.: 3990

Descartavel. Medidas: 60x15,
90x15, 140x15 mm

Com ou sem divisoria

Outras capacidades consulte-nos

PROVETA EM POLIPROPILENO (PP)

Ref.: 0900
Em polipropileno Graduada em alta precisao em silk-screen
Autoclavavel Base hexagonal

DIAMETRO BOCA SUBDIVISGES

CAPACIDARE PESO ALTURA

10 ml

25 ml 149 15m 2,2¢cm 0,5ml

50ml 269 19cm 2,8cm 1ml
100 mi 409 25,5cm 3cm 1ml
250 mi 100 g 35,5cm 4cm 2ml
500 mi 469 40 cm 55cm 10 ml
1000 ml 244 g 45 cm 7cm 10 ml
2000 mi 504 5 53,5cm 9cm 20 ml
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Produtos > PLASTICOS > Proveta Em Polipropileno 1000 Mi
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Descrigao

Informacdo adicional

p ileno 1000 mI N Precisao Absojuta
QU™ e W‘“’Eg 4 ’fLM%LLL Ao

- Nalgon

Proveta Em Polipropileno 1000 Ml -
Nalgon

Categorias: PLASTICOS

(https://www.precisaoabsoluta.com.br/categoria-

produto/plasticos/), Proveta (plastico)

(https://www.precisaoabsoluta.com.br/categoria-

produto/plasticos/produtos-plasticos-proveta-
plastico/)

R$46,00

Calcular frete

Postcode 7 Zip
O Retirar no local

Calcular

3 em estoque

@ ADICIONAR AO CARRINHO

Calcular Frete

80000-000 Ok

https:/imww.precisacabsoluta.com.br/produto/proveta-em-polipropileno-1000-mi-nalgon/

1/3
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FOTO ILUSTRATIVA

Especificacdes:

Em polipropileno

Autoclavavel

Base hexagonal
Capacidade: 1000 mi
altura:45cm
diametro da boca: 7 cm

subdivisao : 10 ml

Graduada em alta preciséo

Proveta em polipropilenc 1000 mi — Nalgon — Precisao Absoluta

Proveta em polipropileno 1000 ml - Nalgon

FRETE POR CONTA DO COMPRADOR

Produtos relacionados

Frasco Erlenmeyer Em Pmp / Tpx
- Volume 100ml 66795 - Vitlab

R$16,00

Pisseta Amarela Polietileno 250 M

Bico Curvo - Nalgon

R$7,00

Microtubo Centrifugacdo 0,2ml
Pacote Com 1000 Unds

R$35,00

(https://www.precisaoabsoluta.com. it dutaifrpsecisaoabsoluta.com. i duraipipsetisaoabsoluta.com.

erlenmeyer-em-pmp-tpx-volume-
100ml-66795-vitlab/)

amarela-polietileno-250-ml-
nalgon/)

centrifugacao-tipo-eppendorf-
02ml-pacote-com-100-unds/)

Adicionar ao carrinho (?
add-to-cart=14150)

Adicionar ao carrinho (?
add-to-cart=16062)

Adicionar ao carrinho (7
add-to-cart=16834)

https:/iwww.precisacabsoluta.com.br/produto/proveta-em-polipropileno-1000-ml-nalgon/

2/3



24/09/2021 10:32 Consultas - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
Jtem 05

Consultas / Produtos para Satide / Produtos para Salde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa - ECADIL INDUSTRIA QUIMICA SOCIEDADE ANONIMA
CNPJ | 47.902.424/0001-05 Autorizagdo 8.14.133-9
Produto Familia pureVAC - TUBO DE COLETA DE SANGUE A VACUO

Filtrar...

Apresentagido/Modelo

~ pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - EDTA K2 - Tubo a véacuo PureVAC® EDTA K2 - 4,0mL
. 13x75 mm - Embalagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - EDTA K2 - Tubo a vécuo PureVAC® EDTA K2 - 6,0mL
© 13x100 mm - Embalagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - EDTA K3 - Tubo a vacuo PureVAC® EDTA K3 - 2,0mL
13x75 mm - Embalagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUQ - EDTA K3 - Tubo a vacuo PureVAC® EDTA K3 - 3,0mL
=13x75 mm - Embaiagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - EDTA K3 - Tubo a vacuo PureVAC® EDTA K3 - 4,0mL
= 13x75 mm - Embalagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - EDTA K3 - Tubo a véacuo PureVAC® EDTA K3 - 6,0mL
 13%100 mm - Embalagem com 100 unidades

- pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - HEPARINA SODICA - Tubo a vacuo PureVAC®
Heparlna Sadica - 4,0mL 13x75 mm - Embaiagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - HEPARINA SODICA Tubo a vacuo PureVAC®
Heparina Sédica - 6,0mL 13x100 mm - Embalagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - HEPARINA SODICA - Tubo & vacuo PureVAC®
Heparlna Sadica - 2,0mL 13x75 mm - Embalagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - HEPARINA SODICA - Tubo a véacuo PureVAC®
Heparina Sédica - 3,0mL 13x75 mm - Embalagem com 100 unidades

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de inclusdo
Nenhum Arquive Encontrado(a)

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351592051201608/?cnpj=47902424000105 1/2
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Nome Técnico

Registro
Processo

Fabricante Legal

Classificagdo de
Risco

Vencimento do
Registro

Consultas - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria

: FRASCO OU MATERIAL PARA COLETA, ARMAZENAMENTO OU TRANSPORTE DE
AMOSTRAS BIOLOGICAS

10074360001

25351.592051/2016-08

« FABRICANTE: ECADIL INDUSTRIA QUIMICA SCCIEDADE ANONIMA - BRASIL

| - Classe I: produtos de baixo risco ao individuo e baixo risco & saude publica

VIGENTE

. Exportar para Excel Exportar para PDF

https:/iconsultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351592051201608/2cnpj=47902424000105

Voltar

212



24/09/2021 10:34 Consultas - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
Jtem 06

Consultas / Produtos para Satde / Produtos para Satde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa - ECADIL INDUSTRIA QUIMICA SOCIEDADE ANONIMA

CNPJ 47.902.424/0001-05 . Autonzagao 8.14.133-9
Produto Familia pureVAC TUBO DE COLETA DE SANGUE A VACUO

Filtrar...

Apresentacio/Modelo

- pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - EDTA / FLUORETO DE SODIO - Tubo a vécuo
PureVAC® Fluoreto - 4,0mL 13x75 mm - Emba]agem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - EDTA / FLUORETO DE SODIO - Tubo a vacuo
PureVVAC® Fluoreto - 6,0mL 13x100 mm - Embalagem com 100 unidades

! pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM GEL SEPARADOR e ATIVADOR DE COAGULO -
Tubo a vacuo PureVAC® BCA Gel - 2,5mL 13x75 mm - Embalagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM GEL SEPARADOR e ATIVADOR DE COAGULO -
Tubo a vacuo PureVAC® BCA Gel - 3,0mL 13x75 mm - Embalagem com 100 unidades

" pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUQ COM GEL SEPARADOR e ATIVADOR DE COAGULO -
Tubo a vacuo PureVAC® BCA Gel - 3,5mL 13x75 mm - Embalagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM GEL SEPARADOR e ATIVADOR DE COAGULO -
=% Tubo a vacuo PureVAC® BCA Gel - 4,0mL 13x75 mm - Embalagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM GEL SEPARADOR e ATIVADOR DE COAGULO -
Tubo a vacuo PureVAC® BCA Gel - 5,0mL 13x100 mm - Embalagem com 100 unidades

| pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO EDTA / FLUORETO DE SODIO Tubo a vacuo
PureVAC® Fluoreto - 2,0mL 13x75 mm - Embalagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - EDTA / FLUORETQ DE SODIO - Tubo a vacuo
PureVAC® Fluoreto - 3,0mL 13x75 mm - Embalagem com 100 unidades

pureVAC TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO EDTA / FLUORETO DE SODIO - Tubo a vécuo
PureVAC® Fluoreto - 5,0mL 13x100 mm - Embalagem com 100 unidades

Fog 0 21314 5 »

Tipo de Arquivo Arquivos  Expediente, data e hora de inclusao

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

https://consultas.anvisa.gov.bri#/saude/25351592051201608/7cnpj=47302424000105 1/2
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Nome Técnico

Registro
Processo
Fabricante Legal
Classificacéo de
Risco
Vencimento do
Registro

Consultas - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria

- FRASCO OU MATERIAL PARA COLETA, ARMAZENAMENTO OU TRANSPORTE DE
- AMOSTRAS BIOLOGICAS

10074360001

25351.5692051/2016-08

« FABRICANTE: ECADIL INDUSTRIA QUIMICA SOCIEDADE ANONIMA - BRASIL

| - Classe I: produtos de baixo risco ao individuo e baixo risco & salde publica

VIGENTE

Exportar para Excel Exportar para PDF  Voltar

https://consultas.anvisa.gov.bri#/saude/25351592051201608/7cnpj=47902424000105
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20/10/2021 14:18 Gmail - Intimag&o para entrega de amostra - BEE n° 41.558

M Gma“ Geréncia de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

Intimagéo para entrega de amostra - BEE n°® 41.559
B mensagens

Geréncia de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com> 28 de setembro de 2021 09:09
Para: licitacoes@purevac.com.br, da.faiana@terra.com.br

A/C Bruno.

Sr. Bruno,

Segue em anexo intimag&o para entrega de amostras, referente ao BEE n® 41 .559, onde sua empresa apresentou
melhor proposta para o item 05/06: Tubos para Coleta de Sangue a Vacuo, plastico, 13x75 mm, aspiragdo de 3 ou 4
ml contendo K3EDTA e item 07/08: Tubos para Coleta de Sangue a VAcuo, plastico, 13x75mm, aspiragao de 3,5 ou
4 ml contendo gel separador e acelerador de coagulo.

As amostras deverdo ser entregues nessa Geréncia, no enderego constante na intimagao.

Solicitamos a confirmagdo do recebimento deste para que o mesmo seja anexado aos autos.

Atenciosamente,

Maria Tania / Samara.

Att,

Geréncia de Apoio Diagnéstico

Diretoria de Apoio Logistico e Assistencial
Secretaria Municipal de Satide de Goiania
Fone(s): 3524-1537 / 1528

aﬂ Intimagao n° 07-2021 TUBOS A VACUO K3EDTA E GEL- DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA.pdf
LTI

Geréncia de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com> 28 de setembro de 2021 17:39
Para: licitacoes@purevac.com.br

[Texts das mensagens anteriores oculio]

s Intimagdo n° 07-2021 TUBOS A VACUO K3EDTA E GEL- DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA.pdf
= 772K

29 de setembro de 2021 09:27

Bom dia, assim que tiver o codigo de rastreio eu encaminho para voces.

Obrigadol

ATENCAO! NOVO TELEFONE: (16) 3252-9512

Atenciosamente,

https:ﬁrnail.googIe.comr’maiIf’um‘?ik=933&09dfﬁ()&view=pt&search=a!I&permthid=thread-a%SAr2357063809221457758&simp1=msg-a%BAr—SO?SS... 1/2



20/10/2021 14:18 Gmail - Intimagao para entrega de amostra - BEE n° 41.559

Bruno Danilo dos Santos

Fone: (16) 3252-9512
Cel: (16) 9.9204-9655 (WhatsApp)

Skype: renato@grupofedatto.com.br

istribuidara

|
Qlanao } pureVA@

[Texto das mensagens anteriores ocuito]

Geréncia de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com> 29 de setembro de 2021 10:47
Para; Purevac - Licitagdes <licitacoes@purevac.com.br>

Obrigada Bruno.

[Texto das mensagens anteriores acullo]

Para: Geréncia de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

Boa tarde Maria T4nia, nosso fornecedor atrasou com o fornecimento do tubo, vamos conseguir fazer a postagem na
Terca-feira poderia prorrogar fazendo favor?

Fico no aguardo,

[Texio das mensagens anterioras oculio]

Geréncia de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com> 30 de setembro de 2021 15:37
Para: Purevac - Licitagbes <licitacoes@purevac.com.br>

Boa tarde Bruno,
Certo. Aguardamos.
Atenciosamente,

Zilda Sena
[Texto das mensagens anteriores oculio]

https://mail.google.com/maillu/0?ik=93ae09df60&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar2357063809221457758&simpl=msg-a%3Ar-80758... 212
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X E " PREFEITURA Secretaria Municdpal de Satide
! j‘ DE GOIANIA

INTIMACAO N° 07/2021

DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA
RUA ANTONIO RIBEIRO DE REZENDE, N° 31, JARDIM ANTARTICA
CEP: 14.051-030 - RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16) 3252-9231/ 3966-2918

A Geréncia de Apoio Diagnéstico, sediada no Palacio das Campinas, Venerando de Freitas Borges
(Pago Municipal) Avenida do Cerrado, n® 999 — Park Lozandes, Sala 13, 1° andar, CEP: 74.884-900
Goidnia — GO, no uso de suas atribui¢des legais e regulamentares, observando o contido no artigo 64 e
seguintes da Lei Federal n°8.666/93 e no Procedimento Administrativo BEE N° 41.559/2021, INTIMA
a Empresa DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA, CNPJ n® 07.359.456/0001-91 a apresentar, no prazo de
até 5 (cinco) dias uteis, contados do recebimento desta, a amostra do item abaixo relacionado. A amostra
devera ser entregue no seguinte endereco:

Geréncia de Apoio Diagnéstico - Avenida do Cerrado, n® 999 — Park Lozandes, Sala 13, 1° andar,
Palacio das Campinas, Venerando de Freitas Borges (Pago Municipal), CEP: 74.884-900, Goidnia — Goias
Telefone: (62) 3254-1528, das 8:00 as 17:00h.

ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO MARCA QUANTIDADE

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO,
em plastico transparente, descartavel, estéril, tama-
nho 13 x 75 mm com tampa pldstica roxa protetora,
aspiragdo de 3 ou 4 ml, contendo K3EDTA para he-
matologia. O fechamento do tubo deve garantir se-
05/06 | guranga durante sua manipulagdo e transporte, de PUREVAC
modo a impedir vazamentos e derrames. Entrega
em 3 (trés) parcelas iguais, de lotes diferentes,
sendo o intervalo entre elas de 120 (cento e vinte
dias). (AMPLA PARTICIPACAO E COTA RE-
SERVADA ME/EPP).
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- ‘E PREFEITURA Secretaria Munidpal de Saude
SR ¢ DE GOIANIA

-

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VA-
CUO, em plastico transparente, descartavel, estéril,
tamanho 13 x 75 mm com tampa plastica amarela ou
vermelha protetora, aspiragdo de 3,5 ou 4 ml, con-
tendo gel separador e acelerador de coagulo, para
exames de soro]o-gla e bioquimica. O fechamer-lto do SHREAL 100
tubo deve garantir seguranga durante sua manipula- UNIDADES
¢do e transporte, de modo a impedir vazamentos ¢
derrames. Entrega em 3 (trés) parcelas iguais, de
lotes diferentes, sendo o intervalo entre elas de
120 (cento e vinte dias). (AMPLA PARTICIPA-

CAO E COTA RESERVADA ME/EPP).

07 /08

Goiania, 28 de setembro de 2021.

[ I;E'(.D‘JI /g‘)
Canifla @omes Urzéda

Geréncia de Apoio Diagnéstico
Decreto 3.044/2021
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FRANDIZR

[P)IEE(I;:E;E‘\UN'??\ Secretaria Municipal de Saude

L] 5
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Superintendéncia de Gestio de Redes de Atencdo a Saude
Diretoria de Apoio Logistico e Assistencial
Geréncia de Apoio Diagnéstico

PARECER TECNICO DE PRODUTOS PARA SAUDE

( ) Inclusiao ( X )Avaliagio

1. Identificaciio da Unidade:

Nome: UPA ITAIPU Data:lh 1O 1 0=

2. Descricio/Especificacio do Produto para a Satide:

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, em plastico transparente, descartavel, estéril,
tamanho de 13 x 75 mm, com tampa plastica roxa protetora, aspira¢do de 3 ou 4 ml contendo
K3EDTA para hematologia. O fechamento do tubo deve garantir seguranca durante sua manipulagdo e
transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames.

3. Critérios estabelecidos no campo descrigdo/Especificaciao

( X)) Conforme ( ) Nao Conforme

4. Verificacio da embalagem:

Nome e endereco do fabricante: ECADIL INDUSTRIA QUIMICA S/A, Rua Luiz Nallin, 403 -
Cosmépolis — Sdo Paulo — SP.

Nome Comercial: PUREVAC Marca: PUREVAC 5
=
o}
Numero do Lote:2127701 Quantidade recebida: 100 Tubos §
Data de Fabricagéo: - Validade: 10/2023 g
[w ]

Superintendéncia de Gestdo de Redes de Atencdo a Sadde

Diretoria de Apoio Logistico e Assistencial

Geréncia de Apoio Diagndstico

Palacio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paco Municipal)

Av. do Cerrado n2 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goiania - GO CEP 74.884-300
Fone: +55 +55 62 3524-1537 e-mail: apoiodiagnostico.sms@gmail.com
site:www.saude.goiania.go.gov.br




Secretaria Municipal de Saude

Possui inscri¢do: “Produto de uso tnico™

( X ) Conforme ( )Nao Conforme ( ) Nao aplicavel
Possui informagdo: “Modo de esteriliza¢do™

() Conforme ( )Nao Conforme ( X ) Nao aplicavel
Possui instrucdes de uso/bula:

( X )Conforme ( )Nzo Conforme ( ) Nao aplicavel

N° Registro na ANVISA (quando aplicavel): MS: 10074360001

Produto acondicionado em embalagem fechada, de forma a prevenir contaminagéo, quebra,
efeitos de choque e vibragdes, que posam ocorrer nas condi¢des normais de uso € guarda,
em uma temperatura ambiente em torno de 4 -25°C.

(X) Conforme ( ) Niao Conforme ( )Nao aplicavel

Comentarios:

5. Critérios para validagiio especificados em bula/manual

( )Conforme ( )N&o Conforme (X) Ndo aplicavel

6. Parecer Técnico — CONCLUSAQO FINAL:

o — Justificativa: ‘%’l()m L/ILD&,OI“IIQW -1

(4 Aprovad
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Superintendéncia de Gestdo de Redes de Atengdo a Saiide

Diretoria de Apoio Logistico e Assistencial

Geréncia de Apoio Diagndstico

Paldcio das Campinas Veneranda de Freitas Borges (Paco Municipal)

Av. do Cerrado n? 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goiania - GO CEP 74.884-900
Fone: +55 +55 62 3524-1537 e-mail: apoiodiagnostico.sms@gmail.com
site:www.saude.goiania.go.gov.br




2 PDEEEE)II}\UNF}‘R Secretaria Municipal de Satide

( ) Reprovado — Justificativa:

Responsavel pela Avaliagio (Nome, carimbo)

Data:l & 1l 122021

7. Parecer Final da Geréncia de Apoio Diagnostico:
DCU\L con. Ve abovad) s cowncfusd da
QL \}CJK Q LCCT Q2 ani bm 3 t&(:\’mu,u, 2w l.LQ.Gk h@é&
unrdade do anide

() bpbs-

Respofjﬁvel\ C,” L S
Dataxd0 /40 S T “_.,"_“ ﬁﬂ : A

8. Orientacdes Gerais quanto ao encaminhamento da ficha

Apds preenchimento (sem rasuras), encaminhar para Geréncia de Apoio Diagndstico,
situada no Pago Municipal- Palacio das Campinas Venerando de Freitas Borges- Avenida Cerrado
n° 999, Park Lozandes, 1° andar, sala 13. Em caso de davidas, ligar par a 3524-1528 ou 3524-1537.
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Superintendéncia de Gestdo de Redes de Atencdo a Satide

Diretoria de Apoio Logistico e Assistencial

Geréncia de Apoio Diagndstico

Paldcio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Pago Municipal)

Av. do Cerrado n2 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goidnia - GO CEP 74.884-S00
Fone: +55 +55 62 3524-1537 e-mail: apoiodiagnostico.sms@gmail.com
site:www.saude.goiania.go.gov.br
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Superintendéncia de Gestio de Redes de Atenciio a Saude
Diretoria de Apoio Logistico e Assistencial
Geréncia de Apoio Diagnostico

PARECER TECNICO DE PRODUTOS PARA SAUDE

( ) Inclusdo ( X )Avaliacido

1. Identifica¢iio da Unidade:

Nome: UPA ITAIPU Data~ 4 110 120

2. Descricao/Especifica¢io do Produto para a Saide:

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, em plastico transparente, descartavel, estéril,
tamanho de 13 x 75 mm, com tampa plastica amarela ou vermelha protetora, aspiragdo de 3,5 ou 4 ml
contendo gel separador e acelerador de codgulo, para exames de sorologia e bioquimica. O fechamento do
tubo deve garantir seguranga durante sua manipulagdo e transporte, de modo a impedir vazamentos e
derrames.

3. Critérios estabelecidos no campo descri¢io/Especificacio

(X)) Conforme ( ) Ndo Conforme

4. Verificagdo da embalagem:

Nome e enderego do fabricante: ECADIL INDUSTRIA QUIMICA S/A, Rua Luiz Nallin, 403 —
Cosmopolis — Sao Paulo — SP.

ko
Nome Comercial: PUREVAC Marca: PUREVAC g

=]
Numero do Lote: 2127101 Quantidade recebida: 100 Tubos g
Data de Fabricagio: - Validade: 09/2023 ?

Superintendéncia de Gestdo de Redes de Atencdo a Saide

Diretoria de Apoio Logistico e Assistencial

Geréncia de Apoio Diagndstico

Palacio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Pago Municipal)

Av. do Cerrado n2 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goiania - GO CEP 74.884-300
Fone: +55 +55 62 3524-1537 e-mail: apoiodiagnostico.sms@gmail.com
site:www.saude.goiania.go.gov.br
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Possui inscrigdo: “Produto de uso tnico™:

( X ) Conforme ( ) Ndo Conforme ( ) N&o aplicavel
Possui informagdo: “Modo de esterilizagdo™

() Conforme ( )Nido Conforme (X ) N&o aplicavel
Possui instrucdes de uso/bula:

( X )Conforme ( )Nao Conforme ( ) Nao aplicavel

N° Registro na ANVISA (quando aplicavel): MS: 10074360001

Produto acondicionado em embalagem fechada, de forma a prevenir contaminagdo, quebra,
efeitos de choque e vibragdes, que posam ocorrer nas condi¢cdes normais de uso e guarda, em
uma temperatura ambiente em torno de 4 -25°C.

(X) Conforme ( ) Nao Conforme ( ) Nao aplicavel

Comentéarios:

————

—

‘\-“—-_

—

\

5. Critérios para validacdo especificados em bula/manual

( )Conforme ( )Nio Conforme (x) Nio aplicavel

6. Parecer Técnico — CONCLUSAO FINAL:

(<) Aprovado — Justificativa: g@m u@d(,%)[éh .UO/:(LQV‘; JIE-) ‘Ca.?fmm;z_
o O xg uﬂujordo o Xohes puuuoce 2
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Superintendéncia de Gestdo de Redes de Atengdo a Salide

Diretoria de Apoio Logistico e Assistencial

Geréncia de Apoio Diagndstico

Paldcio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Pago Municipal)

Av. do Cerrado n2 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goiania - GO CEP 74,884-900
Fone: +55 +55 62 3524-1537 e-mail: apoiodiagnostico.sms@gmail.com
site:www.saude.goiania.go.gov.br
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( ) Reprovado — Justificativa:

CRBH 4TSS

Responsavel pela Avaliagido (Nome, carimbo)

Datadt /10 12021

7. Parecer Final da Geréncia de Apoio Diagnéstico:

POJ\GLQKQ(QLMLQ &WLM&O Ckb’Q/J (,uu\,ﬁ&lf}c«, CQL.
CL\}Q&LO\(‘CKD & o émo kQC\;\LL& KLV\/\LLLde (,(h,
M\/\Adudﬁ CIQ /Juuutdk

Wﬁm

‘Responsavel s

Data:o'boe’ \-iQf 33\_))&!,

8. Orientacdes Gerais quanto ao encaminhamento da ficha

Apobs preenchimento (sem rasuras), encaminhar para Geréncia de Apoio Diagnéstico, situada
no Pago Municipal- Palacio das Campinas Venerando de Freitas Borges- Avenida Cerrado n® 999,
Park Lozandes, 1° andar, sala 13. Em caso de davidas, ligar par a 3524-1528 ou 3524-1537.

Superintendéncia de Gest3o de Redes de Atencdo a Satde

Diretoria de Apoio Logistico e Assistencial

Geréncia de Apoio Diagndstico

Paldcio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Pago Municipal)

Av. do Cerrado n2 999 - Bloco D - Park Lozandes - Geidnia - GO CEP 74.884-900
Fone: +55 +55 62 3524-1537 e-mail: apoiodiagnostico.sms@gmail.com
site:www .saude.goiania.go.gov.br
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Classe: DESCARTAVEL erado em 28/09/2021 11:22:29 por: Sintia

Modelo Caracteristicas

3266NR - MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE O MICROTUBQ PARA COLETA DE SANGUE é utilizado como um apoio & coleta de sangue feita
COM EDTA K2 EMBALAGEM COM 50 UNIDADES DE através de pungao capilar.

500UL O tubo com EDTA K2 ¢ indicado para acondicionamento da amastra de sangue e inibe sua
coagulagéo, assim permitindo que a amostra seja preservada por um periodo mais longo sem
alteracdo do seu estado original.

INSTRUGCOES DE USO

A coleta da amostra de sangue deve ser efetuada de acordo com o protocolo da unidade de
saude. Apos a coleta:

oo ks |

UACURLAST, 1. Abrir a tampa do tubo;
2. Transferir o sangue até a indicagéo de volume do tubo;
3. Fechar o tubo com a tampa; i
4. Agitar o tubo delicadamente de 5 a 8 vezes, por inversao de 180°;
5. Encaminhar a amostra para o local onde seré realizada a analise.

Armazenar e conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e arejado
Registro(s) MS 10379860110,10379860215

[ ResponsAveL TECNicA: |
Dra. Danigla Freitas Amorim
|_COREN-SP N” 151479 1
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MINITUBO PARA COLETA DE SANGUE COM

ADITIVO

SOLUGAQ EM SUPRIMENTOS
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*Imagem meramente ilustrativa

Caracteristicas Técnicas .

» Os tubos sio feitos de material transparente e resistente. cf o -
e Dimensdo: 10 x 45 mm.

» Tampa autovedante, na cor universalmente padronizada.
* Possui tampa com trava de seguranca.

s Volume: 0,5 ml ;
e Produto nao est

Composicao
« Tubo fabricado em polipropilenc.
* Ativo:
— Tubo Seco: com ativador de codgulo Si02 (dxido de silicio) em solugdo saturada pulverizada no interior do tubo.
- Tubo Gel: com ativador de codgulo Si02 em solugdo saturada pulverizada no interior do tubo e silica gel e gel
separador composta por gelatina grau farmacéutico.
- Tubo de Heparina: com heparina sodica.
— Tubo EDTA: com acido etifenodiaminotetracético dipotassico (EDTA).
— Tubo Fluoreto: dio e EDTA k2.

Validade

Produto com validade de 18 meses, a partir da data de fabricagdo.

Indicacao de Uso
Ideal para coleta de sangue em pacientes neonatos e geriatricos.

Descricao il Apresentacao
3949 TUBO MINI 0.5ML SECO/ATIVADOR Si02 50 unidades
3950 TUBO MINI 0.5ML COM GEL Si02 + Gel 50 unidades
3951 TUBO MINI 0.5ML HEP. DE SODIO Heparina sodica 50 unidades
3952 TUBO MINI 0.5ML EDTA K2 Edta K2 50 unidades
3953 TURO MINI 0.5ML FLUOR DE SODIO Fluoreto de Sodio + Edta K2 50 unidades

CERTIFICADOS DE QUALIDADE

Labor Import © - Todos direitos reservados.
CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrigdo Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso, 173 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11] 3652-2525



21/10/2021 14:24 Gmail - Pregéo 075/2021

M Gmaig Geréncia de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

_______ Tlem 03 Cobainn al\ dis Ul CHUD .
Pregao 07512021 Ahepn 09 W\EEPP)

3 mensagens

Geréncia de Aposo Dlagnostlco Dad <ap0|0dlagnost|co sms@gmall com> 29 de setembro de 2021 10:46
Para: Lauren Floriano <adm03.chizzolini@gmail.com>

Prezada Lauren, bom dia. Gostaria de saber informagdes sobre o item 09 (Pregao Eletrénico075/2021) : TUBO
MICRO EDTA, 0,5 ml. Ocorre que a empresa apresentou propostas para esse item, e gostaria de saber se a marca
ofertada (LABORVACCUM), possui tampa rosqueavel e bico coletor? Em caso afirmativo, a empresa tem interesse
em manter a proposta?

At

Geréncia de Apoio Diagnastico

Diretoria de Apoio Logistico e Assistencial
Secretaria Municipal de Saude de Goiénia
Fone(s): 3524-1537 / 1528

vendasos chlzzollm@gmall com <venda305 chmzohm@gmall com> 29 de setembro de 2021 14:00
Para: apoiodiagnostico.sms@gmail.com
Cc: Lauren Floriano <adm03.chizzolini@gmail.com>, Laercio Suatto <laerciosuatto@globo.com>

Boa tarde

Em resposta ao questionamento estamos anexando a ficha técnica e catalogo onde ndo cita que sao de rosca e nao
tem também o bico coletor.

Muito obrigado.

Laercio Suatto (11) 9@ 8261.1300

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Atenciosamente,

Lauren Floriano

khkkkhkhrhkhkdirhhhkdkdhhhk

Medical Chizzolini Ltda

Contato.: {(15) 3031-5700

3 anexos

@ PE 075-2021 - 23-set-2021 - 926995.xls
41K

3 Mini Tubos para Coleta de Sangue.pdf
84K

3 Mini Tubo para coleta - Ficha Técnica.pdf
530K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=93ae09df60&view=ptasearch= all&permth]d =thread-a%3Ar3357375951305075667&simpl=msg-a%3Ar-61271... 1/2



29/09/2021 15:23 Gmail - Pregéo 075/2021

Geréncia de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com> 29 de setembro de 2021 14:21
Para: vendas05.chizzolini@gmail.com

Boa tarde,
Recebido.

Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

htlps'J!maiI.googIe,com!maiIiuz‘D?ik=9San9df60&view=pt&search=a|1&permthld=lhread-a°/n3Ar335T375951 305075667&simpl=msg-a%3Ar-61271... 2/2



Cajamar, 23 de Setembro de 2021

Prefeitura de Goiania - Secretaria Municipal de Satide

Pregéo Eletronico: 075-2021 - Realiza¢do: 23/09/2021 - 09:00 horas

UASG 926995

Site

fogin
Senha

Compras Net

gchizzolini

791091

T Qtde.

Unid.

DESCRITIVO

Marca e
Fabricante

Custo
Unitario

Custo
Total

VALOR
UNITARI
o
R$

VALOR
TOTAL
R$

%
Utiliz
ado

Valor
Minimo
Unit. R$

Valor
Minimo Tofal
R$

%
Utiliz
ado

Unidade

Frasco contendo 23 mi de formol tamponado 10% -
acondicioando emcaixa com 260 unidades - referéncia .000623 -
validade de 12 meses - fabricagdo nacional - ndo passivel de
registro no MS - ONU 2209 - Cias 8 GE il

Allkimia/
Allkirmia

3,00

1.500,00

7,00

3.500,00

2,33

4,26

2.130,00

1,42

Unidade

Unidade - Pipeta sorolégica, confeccionada em vidro,
capacidade 5,0 ml - graduada 1/10, referéncia P5ML - vaiidade
de 12 meses - fabricacdo China - ndo passivel de registro no
Ms

Precision/
Precision

3,34

334,00

8,00

800,00

2,40

474

474,28

1,42

Unidade

Pipeta sorolégica, confeccionada em vidro, capacidade 10 mi -
graduada 1/10, referéncia P10ML - validade de 12 meses -
fabricagdo nacional - ndo passivel de registro no MS

Precision/
Precision

3,34

668,00

8,00

1.600,00

2,40

4,74

948,56

1,42

5| 202500

Unidade

Tubo para coleta de sangue & vacuo, feito em plédstico PET
transparente, resistente, inquebravel, contendo EDTA-K3,
tampa autovedante na cor roxa, universalmente pradronizada,
capacidade 4,0 ml - dimensdes 13 x 75 mm, esterilizado por raio
gama - cédigo 50218 - validade de 12 meses - fabriagdo Corefa
do Sul- registro no MS 10369460103

Labor Import
AB Medical INC

0,38

76.950,00

0,90

182.250,00

2,37

0,54

109.269,00

1.42

6| 67500

Unidade

Tubo para coleta de sangue a vécuo, feito em plastico PET
transparente, resistente, inquebravel, contendo EDTA-K3,
tampa autovedante na cor roxa, universalmente pradronizada,
capacidade 4,0 ml - dimensfes 13 x 75 mm, esterilizado por raio
gama - codigo 50218 - validade de 12 meses - fabriagdo Coreia
do Sul- registro no MS 10369460103

Labor Import
AB Medical INC

0,38

25.650,00

0,90

60.750,00

2,37

0,54

36.423,00

1,42

-1

112500

Unidade

Tubo para coleta de sangue a vécuo, feito em plastico PET
transparente, resistente, inquebravel, contendo Gel Separador e
pulverizado internamente com Ativador de Codgulo, tampa
autovedante na cor amarela universalmente pradronizada,
capacidade 3,5 ml - dimensées 13 x 75 mm, esterilizado por
raio gama - cédigo 50214 - validade de 12 meses - fabriagdo
Coreia do Sul- registro no MS 10369460703

Labor import
AB Medical INC

0,58

65.250,00

1,33

149.625,00

2,29

0,82

92.655,00

1,42




T

Qtde. |Unid.

DESCRITIVO

Marca e
Fabricante

Cusio
Unitario

Custo
Total

VALOR
UNITARI
o
R$

VALOR
TOTAL
R$

%
Utiliz
ado

Valor
Minimo
Unit. R$

Valor
Minimo Total
R$

%
Utiliz
ado

oo

37500

Unidade

Tubo para coleta de sangue & vécuo, feifo em plastico PET
transparente, resistente, inquebravel, contendo Gel Separador ¢
pulverizado internamente com Ativador de Codgulo, tampa
autovedante na cor amarela universalmente pradronizada,
capacidade 3, 5 mi - dimensées 13 x 75 mm, esterilizado por
raio gama - cddigo 50214 - validade de 12 meses - fabriacdo
Coreia do Sul- registro no MS 10369460103

Labor Import
AB Medical INC

0,58

21.750,00

1,33

49.875,00

2,29

0,82

30.885,00

1,42

400 |Unidade

Mini tubo para coleta de sangue a vacuo, contendo EDTA, usa
em hematologia, coleta em neonatos, criancas e pacientes
geridtricos, volume de 0,5 ml - 500 microlitros, confeccionado em
plastico - pet, acondicionado em caixa com 50 unidades -
validade de 12 meses - fabricagdo China - registro no MS
10369460061

Labor Vacuo/
Guandong
Improve Medical

0,60

240,00

1,40

560,00

2,33

0,85

340,80

1,42

10

2100 |Unidade

Tubo para colela de sangue a vacuo, feifo em plastico FET
transparente, resistente, inquebravel, contendo Fluoreto de
Sdédio e Edta K2, tampa autovedante na cor cinza,
universalmente pradronizada, com anel de vedagdo,
capacidade 2,0 ml - dimensées 13 x 75 mm, esteniizado por rafo
gama - - codigo 50204 - vaiidade de 12 meses - fabriagdo India -
registro no MS 10369460102

Labor Import
Polymedicuri Lt

0,38

798,00

0,90

1.890,00

237

0,54

1.133,16

1.42

11

3000

Unidade

Tubo para coleta de sangue & vdcuo, feito em plastico PET
transparente, resistente, inquebravel, contendo Gel Separador e
pulverizado internamente com Ativador de Codgulo, fampa
autovedante na cor amarela universalmente pradronizada,
capacidade 8,0 ml - dimensdes 16 x 100 mm, esterilizado por
raio gama - c6digo 50221- validade de 12 meses - fabriagdo
Coreia do Sul- registro no MS 10369460103

Labor import
AB Medical INC

0,96

2.850,00

2,20

6.600,00

2,32

1,36

4.047.00

1.42

Total Geral da Proposla

195.990,00

457.450,00

2,33

278.305,80

1,42




Mini Tubos para Coleta de Sangue

Embalagem: Caixa com 50 unidades

Descrigao do Produto

- |deais para coleta de sangue em pacientes neonatos, geriatricos e
oncologicos.

« Volume: 0,5 ml, com demarcacgao de limite.

- Tampa com trava de seguranga.

* sem vacuo.

+ ndo estéril.

Marca = LABOR IMPORT
Fabricante> GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD

Registro no MS > 10369460061

' 1aggr /o0
,' Qqsmi .

bl
£




2 MINITUBO PARA COLETA DE SANGUE COM
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Caracteristicas Tecnicas

» Os tubos sdo feitos de material transparente e resistente.
* Dimensdo: 10 x 45 mm.
« Tampa autovedante, na cor universalmente padronizada.
= Possui tampa cem trava de seguranca.
e Volume: 0,5 ml.
« Produto nao estéril.

- | s

Composi¢ao
e Tubo fabricado em pelipropiteno.
® Ativo:
— Tubo Seco: com ativador de codgulo SiO2 (éxido de silicio) em solugdo saturada pulverizada no interior do tubo.
— Tubo Gel: com ativador de codgulo Si02 em solugdo saturada pulverizada no interior do tubo e sflica gel e gel
separador composte por gelatina grau farmacéutico.
— Tubo de Heparina: com heparina sodica.
— Tubo EDTA: com acido etilenodiaminotetracético dipotéssico (EDTA).
— Tubo Fluoreto: fluoreto de sédio e EDTA k2.

Validade .
Produto com validade de 18 meses, a partir da data de fabricacgo.

indicacao de Uso
Ideal para coleta de sangue em pacientes neonatos e geriatricos.

Descricdo Apresentagao

3949 TUBO MINI 0.5ML SECO/ATIVADOR Si02 50 unidades
3950 TUBO MINI 0.5ML COM GEL Si02 + Gel 50 unidades
3951 TUBO MINI 0.5ML HEP, DE SODIO Heparina sodica - 50 unidades
3952 TUBO MINI 0.5ML EDTA K2 Edta K2 = 50 unidades
3953 TUBO MINI 0.5ML FLUOR DE SODIO Fluoreto de Sadio + Edta K2 50 unidades

CERTIFICADOS DE QUALIDADE

Labor Import © - Todos direitos reservados.
CINPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscricio Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso, 173 | Osasco - SP | CEP; 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525
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M Gmail Geréncia de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>
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Pregdo 075/2021
2 mensagens
Geréncia de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com> 29 de setembro de 2021 10:48
Para: Messias Santos <messias.hospitech@gmail.com>

Sr. Messias

Bom dia.

Gostaria de saber informagdes sobre o item 09 (Pregao Eletrénico 075/2021) : TUBO MICRO EDTAK2, 0,5 ml.
Ocorre que a empresa apresentou propostas para esse item, e gostaria de saber se a marca ofertada
(NEOLAB), possui tampa rosqueavel e bico coletor? Em caso afirmativo, a empresa tem interesse em manter a
proposta?

Att,

Geréncia de Apoio Diagnostico

Diretoria de Apoio Logistico e Assistencial
Secretaria Municipal de Salde de Goiania
Fone(s): 3524-1537 / 1528

Messias Santos <messias.hospitech@gmail.com> 29 de setembro de 2021 11:11
Para: Geréncia de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>, Vitéria Moreira <licitacao01@hosptech-
go.com.br>, "licitacac02@hosptech-go.com.br" <licitacao02@hosptech-go.com.br>

Bom dia .encaminho para meu departamento comercial que nos 1& em copia para esclarecer as duvidas
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Qualguer divida estou 3 disposicdo!

Messias Santos
Diretor

HOSSTECH

Telefone: (62) 3692-6862 / (62) 99179-7752
£-mail:_messias.hospitech@gmail.com

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL.

https:/fmail.google.com/mail/u/0?ik=93ae09df60&view=ptésearch =all&permthid=thread-a%3Ar-61363553048272320&simpl=msg-a%3Ar-331011... 11
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M Gma" Geréncia de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

Pregao 0_7512021

1 mensagem
Vitéria Moreira <licitacao01@hosptech-go.com.br>
Para: Apoiodiagnostico Sms <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

Bom dia!

Acabei de confirmar com nosso fabricante nosso tubo ndo vem com bico coletor.

Qualguer divide estou & disposicédo!

Vitdria Moreira

Dep. de Licitagdo

A

Telefone: (62)3088-2080 / [62)88185-2155 W=

FAVOR ACUSAR O RECEBIMEWTO DESTE E-MAIL.

https:/fmail.google.com/mail/u/0?ik=93ae09di60&view=pt&search=all&permthid=thread-{%3A17 12246447485807464&simpl=msg-{%3A1712248....

29 de setembro de 2021 11:24
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ABMNT NBR ISO7001:2015  ABNT NEBR 150134852016

SUPRINDO A SAUDE DESDE 1977

Cotia, 27 de setembro de 2021

CREDENCIAMENTO

A CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA., CNPJ n.° 48.740.849/0001-28,
estabelecida 4 R. San José, 305 - 06715-862 - Pq. Ind. San José - Cotia - SP, vem declarar
para os devidos fins que € co-responsavel em atender as quantidades de produtos de nossa
fabricacdo, que a empresa INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS
LTDA, sediada no(a) R VEREADOR ARLINDO PLANAS, 2059 SALA B - GLEBA
PATRIMONIO MARINGA - Bairro: GLEBA PATRIMONIO MARINGA - Cep. 87080-
330 - MARINGA - PR, inscrita no CNPJ sob o n° 13.415.600/0001-62, esta cotando em
sua proposta de prego para o certame licitatorio em questdo e estd credenciado a mesma
a distribuir os produtos de nossa linha de comercializagdo e fabricacdo, das marcas:
ABSORVE, BIONAKY, COPERTINA, CRAL, CRALPLAST, DIVERSOS,
PEGUEPET, PONTURA, PRECISION, SENSITIVE, SOCOREX, VACUPLAST, em
todo territorio Nacional, bem como se responsabiliza pelos padrdes de identidade e
qualidade do produto ofertado para o presente certame licitatorio. O presente
credenciamento tem validade de 12(doze) m

O presente credenciamento tem validade de 12(doze) meses.
Atenciosamente,

U L ’?/{t;w s

Maria Eunice Vieira
Coordenadora de Vendas
RG. 12.808.047-4

O Rua San Jose, 305 - Pargue Ind

M -35511 3454 7000 ou +55 11 2712 7000 B contato@cralplast.com.br B craiplast.com by

San José - Cotia - S8o Paulp - Brasii - CEP: 06715-862




24/09/2021 11:12 Consultas - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria

Jlew 0OF

Consultas / Produtos para Saude / Produtos para Saude -50 We ! EfP

Delalhes do Produto

Nome da Empresa ~ CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA
CNPJ 48.740.848/0001-28 - Autorizacdo 1.03.798-6
Produto TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO

Filtrar...

Apresentagéo/Modelo

. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM REAGENTE HEPARINA - 100 Tubos de 13x75mm para 4ml/5
ml

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM REAGENTE HEPARINA - 100 Tubos de 13x100mm para 5 ml
" TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM REAGENTE HEPARINA - 100 Tubos de 16x100mm para 9 ml
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO SEM ADITIVO - 100 Tubos de 13x75mm para 2ml/3ml/4ml/Smi
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO SEM ADITIVO - 100 Tubos de 13x100mm para Smi/éml/7ml

| TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO SEM ADITIVO - 100 Tubos de 16x100mm para 8ml/9ml/10ml

TURBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM REAGENTE FLUORETO - 100 Tubos de 13x75mm para
2ml/4ml

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ATIVADOR DE COAGULO - 100 Tubos de 13x100mm para
5mi/6 mi7mi

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUQ COM ATIVADOR DE COAGULO - 100 Tubos de 13x75mm para
- 3mlfdml/s ml

 TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM REAGENTE EDTA - 100 Tubos de 13x75mm para 2ml/4 ml

« 1 2 »
Tipo de Arquivo - Arquivos Expediente, data e hora de
: inclusao
INSTRUCOES DE USO OU MANUAL DO USUARIO 194 Instrugées de 2924796/21-1 - 27/07/2021 -
DO PRODUTO Uso.pdf 11:03

Nome Técnico  FRASCO OU MATERIAL PARA COLETA, ARMAZENAMENTO OU TRANSPORTE DE
: - AMOSTRAS BIOLOGICAS

https://consultas.anvisa.gov.bri#t/saude/25351427672201572/?numeroRegistro=10379860194 112



24/09/2021 11:12 Consultas - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria

Registro 10379860194

Processo - 25351.427672/2015-72

Fabricante o FABRICANTE: AYSET TIBBI UNRULER VE PLASTIK TEKSTIL ELEKTRONIK GIDA
Legal ; TEMIZLIK MADDELERI SAN. A.S - TURQUIA

Classificagdo |- Classe |: produtos de baixo risco ao individuo e baixo risco a saude publica

de Risco '

Vencimento do  VIGENTE
Registro

Exportar para PDF Voltar

https://consultas.anvisa.gov.bri#f/saude/25351427672201572/?numeroRegistro=10379860194 2/2




SUPRINDO A SAUDE DESDE 1977

Classe: DESCARTAVEL
Modelo

GDO020SPNR - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A
VACUQ COM REAGENTE FLUORETO 13X75MM
2ML RACK/100

PASHILAST,

rEESPONS,«‘lVEL TECHICA: _l
Dra. Daniela Freitas Amorim
|_COREN-SP N 151479

-‘\.
Empiress HY5 was e

" e bl

ABNT NBR 1509001:2015

— AR -—l}iﬂ\ WE (:P
Catélogo de Modelos

Gerado em 28/09/2021 11:23:25 por: Sintia
Caracteristicas

Pag.: 1/2

O tubo para coleta de sangue a vacuo com reagente € utilizado para coletar amostras de sangue
e inibir a coagulagdo, permitindo que a amostra seja preservada por um periodo mais longo sem
alteragaoc do seu estado original.

ESPECIFICACOES E CARACTERISTICAS TECNICAS

Cddigo de cor: Cinza

Tamanho do tubo: 13x75mm

Volume de aspiragdo: 2mil

Reagente: Fluoreto de Sadio + EDTA

Composigdo: PET (Polietilentereftalato), Butil e PP, Reagente: Fluoreta de Sddio + EDTA.

Modo de mistura:
Apos coletar, imediatamente inverter suavemente o tubo 180° de 5 a 8 vezes.

INSTRUCOES DE USO

A coleta da amostra de sangue venoso deve ser efetuada por profissionais qualificados e
adequadamente treinados.

Portanto, as instrugdes que seguem devem ser consideradas como uma memoria descritiva
enderegada ao profissional ja experiente.

Acomodar o paciente no posto de coleta o mais confortavel possivel.
Instalar o garrote na parte superior do brago.

Desinfetar a pele na zona escolhida para extragaoc do sangue.
Efetuar a pungdo venosa, com o auxilio de adaptador para coleta.

Coletar o sangue no tubo devidamente identificado e codificado, de acordo com as normas do
laboratdrio / instituigio de salde

Apés a coleta agite delicadamente, por invers&o, o tubo que contém a amostra (5-8 vezes).
PRECAUGOES

Utilizar exclusivamente para analise de laboratdrio.

Utilizar luva de procedimento.

Nao utilizar o produto fora da data de validade.

N&o utilizar o produto, caso esteja danificado.

Manter o produto longe de fonte de calor e da luz direta do sol.

ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

Armazenar e conservar o produto em sua embalagem original e em local seco e arejado.

Conservar em temperatura +05°C a +30°C
ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA

NOTA:

- O armazenamento em altas temperaturas pode danificar o produto (por exemplo: perda do
véacuo, evaporaggo dos aditivos liquidos, coloragao, etc).

- As amostras devem ser armazenadas em temperatura recomendada de 0 - 25°C;

- Para congelamento utilizar um tubo de apoio secundario

- Os tubos em PET podem ser congelados até -20°C. E recomendado manter as amostras no
refrigerador por 2 horas antes do congelamento. Apds o descongelamento, misture a amostra
completamente antes das andlises. Para obter um plasma de heparina perfeitamente limpido,
amostras descongeladas devem ser centrifugadas e aliquotadas. Para um armazenamento a
longo prazo & recomendado utilizar frascos criogénicos. E recomendado que 0s usuarios
estabelegam seus proprios protocolos

de congelamento.

LIMITACOES DO SISTEMA: O volume de sangue aspirado varia de acordo com a altitude, a
temperatura ambiente, a pressao barométrica, a validade do tubo, a pressio venosa e a tecnica

CRAL ARTIGOS PARA LARORATORIO LTDA
f R San José 35 - Poagon Industash Ban dos Cotin  SF - Brasl  Cop DS11L842



SUPRINDO A SAUDE DESDE 1977

Catalogo de Modelos

Gerado em 28/09/2021 11:23:25 por: Sintia Pag.: 2/2

de enchimento do tubo. Tubos com um volume de aspiragdo menor do que as dimensdes
indicadas (tubos de aspiracéo parcial), podem encher-se mais lentamente do que os tubos de
igual tamanho com um volume maior de aspiragéo.

Registro(s) MS 10379860194,10379860213,10379860212,10379860038, 10372860248



20/10/2021 15:43 Gmail - A/C Renan - Intimacdo para entrega de amostra - BEE n® 41559 - PE: 075/2021

rg Gmaﬂ Geréncia de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>
A/C Renan - Intimacéo para entrega de amostra - BEE n° 41559 - PE: 075/2021

3 mensagens

Geréncia de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com> 29 de setembro de 2021 08:44
Para: licitacao@ingalab.com.br

Sr. Renan,

Segue em anexo intimagao para entrega de amostras, referente ao BEE n° 41 .559, onde sua empresa apresentou
melhor proposta para o item 10: Tubos para Coleta de Sangue a Vacuo, plastico, 13x75mm, aspiracao de 2ml,
contendo fluoreto de sédio e item 11: Tubos para Coleta de Sangue a Vacuo, plastico, 16x100mm, aspiracéo de
9,0ml, contendo gel separador e acelerador de coagulo.

As amostras deverdo ser entregues nessa Geréncia, no enderego constante na intimacao.

*Solicitamos a confirmacao do recebimento deste para que 0 mesmo seja anexado aos autos.

Att,
Samara Martins.

Att,

Geréncia de Apoio Diagnédstico

Diretoria de Apoio Logistico e Assistencial
Secretaria Municipal de Salde de Goiania
Fone(s): 3524-1537 / 1528

Pk

Licitacdo | Ingalab <licitacao@ingalab.com.br>
Para: Geréncia de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

Boa tarde!
E-mail recebido.

Obs.: Por favor, me passe o CNPJ para que possamos fazer o cadastro e o enderego de entrega.

[Texio das mensagens anteriores oculio]

B Renan Victor
¢ ;-’? B i = i_‘_
(Aingalab uses
Eqguipamentos para babeoratdrios HQ@@@EQM
(44) 3031-4020

“0 contelido deste e-mail & confidencial e destinado exclusivamente ao seu destinatario. E estritamente vedado o compartilhamento de gualquer parte
deste e-mail com terceiros, sem o consentimento por escrito deste remetente, case tenha recebido por engano. por favor nos avise do equivoco &
prossiga com a excluséo’

Geréncia de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com> 29 de setembro de 2021 16:21
Para: Licitacdo | Ingalab <licitacao@ingalab.com.br>

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=93ae09df608view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-53312378821 5453646&simpl=msg-a%3Ar-53808... 1/2



20/10/2021 15:43 Gmail - AIC Renan - Intimagao para entrega de amostra - BEE n® 41559 - PE: 075/2021
Boa tarde,

Encaminhando o enderego e CNPJ:

Geréncia de Apoio Diagndstico - Avenida do Cerrado. n® 999 — Park Lozandes, Sala 13, 1° andar, Palacio das

Campinas, Venerando de Freitas Borges (Pago Municipal)

CEP: 74.884-900, Goiania — Goias Telefone: (62) 3254-1528, das 8:00 as 17:00h.
CNPJ- 37.623.352/0001.03

Atenciosamente,

Zilda Sena

[Texto das mensagens anteriores ocuito]

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=93ae09d60&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-5331237882154 53646&simpl=msg-a%3Ar-53808... 2/2
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INTIMACAO N° 08/2021

INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
RUA VER. ARLINDO PLANAS, N° 2059, VILA SANTA ISABEL
CEP: 87.080-485 — MARINGA - PR
TELEFONE: (44) 3031-4020

A Geréncia de Apoio Diagnostico, sediada no Palacio das Campinas, Venerando de Freitas Borges
(Pago Municipal) Avenida do Cerrado, n® 999 — Park Lozandes, Sala 13, 1° andar, CEP: 74.884-900
Goinia — GO, no uso de suas atribuigdes legais e regulamentares, observando o contido no artigo 64 e
seguintes da Lei Federal n°8.666/93 ¢ no Procedimento Administrativo BEE N° 41.559/2021, INTIMA
a Empresa INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ n°® 13.415.600/0001-
62 a apresentar, no prazo de até 5 (cinco) dias tteis, contados do recebimento desta, a amostra do item
abaixo relacionado. A amostra devera ser entregue no seguinte enderego:

Geréncia de Apoio Diagnéstico - Avenida do Cerrado, n® 999 — Park Lozandes, Sala 13, 1° andar,
Palacio das Campinas, Venerando de Freitas Borges (Pago Municipal), CEP: 74.884-900, Goiania — Goias
Telefone: (62) 3254-1528, das 8:00 as 17:00h.

ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO MARCA QUANTIDADE

TUBO PARA COLETA DE SANGUE
A VACUO, em plastico transparente, descartavel,
siliconizado internamente, estéril com tampa plastica
cinza protetora, aspira¢do de 2 mL, contendo fluo-
reto de sadio. O fechamento do tubo deve garantir CRAL/ 100
seguranga durante sua manipulagdo e transporte, de VACUPLAST UNIDADES
modo a impedir vazamentos e derrames. Entrega
em 3 (trés) parcelas iguais, de lotes diferentes,
sendo o intervalo entre elas de 120 (cento e vinte
dias).
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SN g DE GOIANIA

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VA-
CUO, em plastico transparente, descartavel, estéril,
tamanho 16 x100 mm com tampa plastica amarela
ou vermelha protetora, aspiragdo de 8,5 ou 9,0 ml,
contendo gel separador.e ace!erac?m: de coagulo, CRAL/ 60
11 para exames de sorologia ¢ bioquimica. O fecha-

mento do tubo deve garantir seguranca durante sua | VACUPLAST UNIDADES
manipulagdo e transporte, de modo a impedir vaza-
mentos e derrames. Entrega em 2 (duas) parcelas
iguais, de lotes diferentes, sendo o intervalo entre
elas de 180 (cento e oitenta dias).

Goiania, 29 de setembro de 2021.

(¢ i 4’;] 5114“
“TCamild Gomes Urzéda

Geréncia de Apoio Diagnéstico
Decreto 3.044/2021
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Superintendéncia de Gestiao de Redes de Atencéio a Saude
Diretoria de Apoio Logistico e Assistencial
Geréncia de Apoio Diagnéstico

PARECER TECNICO DE PRODUTOS PARA SAUDE

( ) Inclusdo ( X )Avaliacio

1, ‘Tdentificsictio da Unidade:

Nome: CAIS CAMPINAS Dt 2oy WO 1 20

2. Descricio/Especificacio do Produto para a Satide:

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, em plastico transparente, descartével,
siliconizado internamente, estéril, com tampa plastica cinza protetora, aspiracdo de 2 ml, contendo
fluoreto de soédio. O fechamento do tubo deve garantir seguran¢a durante sua manipulagdo e
transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames.

3. Critérios estabelecidos no campo descricio/Especificacio

( X) Conforme ( ) Ndo Conforme

4. Verificacio da embalagem:

Nome e enderego do fabricante: CML BIOTECH (P)LTD — KERAIA-INDIA

Distribuido por: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA — Rua San José,305, Parque
Industrial San josé -06715-862- Sdo Paulo —

5
Nome Comercial: VACUPLAST | Marca: VACUPLAST g
(=]
o
Numero do Lote: 21VSP0201 Quantidade recebida: 100 Tubos £
g
Data de Fabricagio: 04/2021 Validade: 24 meses g
2

Superintendéncia de Gestdo de Redes de Atenc¢do a Satde

Diretoria de Apoio Logistico e Assistencial

Geréncia de Apoio Diagndstico

Paldcio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paco Municipal)

Av. do Cerrado n2 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goidnia - GO CEP 74.884-900
Fone: +55 +55 62 3524-1537 e-mail: apoiodiagnostico.sms@gmail.com
site:www.saude.goiania.go.gov.br
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Possui inscrigio: “Produto de uso nico™:

(X) Conforme ( )Nao Conforme ( ) Nao aplicavel
Possui informagdo: “Modo de esterilizacao”

( ) Conforme ( )N&o Conforme ( X ) Nao aplicavel
Possui instrugdes de uso/bula:

( X)Conforme ( )N&o Conforme ( ) Nao aplicavel

N° Registro na ANVISA (quando aplicdvel): MS:10379860213

Produto acondicionado em embalagem fechada, de forma a prevenir contaminacéo, quebra,
efeitos de choque e vibragdes, que posam ocorrer nas condi¢des normais de uso e guarda,
em uma temperatura ambiente , longe de fonte de calor e da luz direta do sol.

(X) Conforme ( )N&o Conforme ( )Nao aplicavel

Comentarios:

5. Critérios para validaciio especificados em bula/manual

< )Conforme ( )Nao Conforme ( )Nio aplicével

6. Parecer Técnico — CONCLUSAO FINAL:

(><) Aprovado — Justificativa: Tawkeo Ol ccondo o 00

Jua,{lm e ca ('_{_Qf;'_/\ do  |oluconlz
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Superintendéncia de Gestdo de Redes de Atenc3o a Sadde

Diretoria de Apoio Logistico e Assistencial

Geréncia de Apoio Diagnostico

Palacio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Pago Municipal)

Av. do Cerrado n2 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goidnia - GO CEP 74.884-900
Fone: +55 +55 62 3524-1537 e-mail: apoiodiagnostico.sms@gmail.com
site:www.saude.goiania.go.gov.br




D A n Secretaria Municipal de Satide

( ) Reprovado — Justificativa:

Data:J6 /10 1 Jo 24

7. Parecer Final da Geréncia de Apoio Diagnastico:

um \T»m U\x\_\r{l&iﬂ Al h{uﬂrﬂ&_
KU Aoake.

Resp::jséve\\ i‘,- 0.8 m[}ﬂiﬂ

ke
f[a.‘l'l‘ﬂ'& amnu\ﬁ\“’
wmﬁ‘ e r) QT

Data:&lf_]&'}_f ﬁ ! El ] T

8. Orientagdes Gerais quanto ao encaminhamento da ficha

Apds preenchimento (sem rasuras), encaminhar para Geréncia de Apoio Diagnoéstico,
situada no Pago Municipal- Palacio das Campinas Venerando de Freitas Borges- Avenida Cerrado
n® 999, Park Lozandes, 1° andar, sala 13. Em caso de duvidas, ligar par a 3524-1528 ou 3524-1537.
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Superintendéncia de Gestéo de Redes de Atengdo a Satde

Diretoria de Apoio Logistico e Assistencial

Geréncia de Apoio Diagndstico

Paldcio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paco Municipal)

Av. do Cerrado n2 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goidnia - GO CEP 74.884-900
Fone: +55 +55 62 3524-1537 e-mail: apoiodiagnostico.sms@gmail.com
site:www.saude.goiania.go.gov.br
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Torniquete elastico

Caracteristicas

= Trava de plastico em ABS
® Fabricada em eléstico resistente
&«  Tamanho: 40 x 2,5 cm

= Reutilizavel

Modelo Descricao Apresentacao

FL5-100 Torniquete eléstico Unidade

Imagens meramente ilustrativas. Produto com registro na ANVISA sob n® 81626885003

Tubos para coleta de sangue a vacuo

Utilizados na coleta, transporte e processamento de amostras de

sangue parz anélise em soro, plasma e sangue total.

Caracteristicas
# Tampas fabricadas em Polietileno (PE),
codificadas por cor
o Fabricados em plastico PET transparente

» Estéreis por radiagdo gama

Cor Meodelo Descricdo Tamanho  Volume Apresentacao
. FL5-2045 Ativadoer de codgulo 13x 75 mm 4mL 100 unidades/rack
@ rsooem Ativador de coagulo 13x100mm  6ml 100 unidades/rack
. FL5-209L" Ativador de coégulo 16 % 100 mm 9 mL .100 unidades/rack
. FL5~210§; % Ativador de coagulo - 16 x 100 mm 10 mL 100 unidades/rack
| - FLS-?>.35; o Ativ;lc;l‘j‘r de codgulo + gel. 13x 75 mm 3,5mL 100 unidades/rack
FL5-305M Ativador de coagulo + gel 13 x 100 mm . 5mbL -‘EDU unidades;/rack.
FLS-308L Ativador dg foégula +.ge.l * 16;-c .‘I.Dd mm .* 8 rnL - _'IDD-un.idades-Jrac.k
. FL5-3T5M? Trombina+gel 13 % 100 mm SmbL 100 unidades/rack
. FL5-2015! Citrato de sédio 3,2% -parede dupla 13x 75 mm . 1mL 100 unidades/rack
. | FL5~91-85* Citrato de sodio 3,2% - parede dupla 13x 75 mm 1,8mL 100 unidades/rack
. FIL5~92?5‘ Citrato de sédio 3,2% - parede dupla 13 %75 mm 27 mL 100 unidades/rack
. FL5-93657 Citrato de Sodic 3,2% - parede -simp!;es 13x75 m.m 5,6 mlL . 100 unidaaesfrack
. FL5-110157 EDTA K2 13%x75 mm 1mL 100 unidadesfrack ...
................................................... PRSI : N ‘\\\\

Imagens meramente ilustrativas. Produto com registro na ANVISA sob n® 81628880015 . |'
Produto sob demandza. i PR~
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catalogo do tubo referente ao item 11
2 mensagens

Vagner Batista de Paula <licitacao@hypermedical.com.br>
Para: apoiodiagnostico.sms@gmail.com

Bom dia

Segue catalogo conforme solicitado.

ATENCAO: O valor que cotamos refere-se ao tubo de VIDRO,

mmmaen Mensagem original ----—-

Assunto: DIEGO

Data:; 2021-09-27 08:54

De: Diego Ricardo <diego.ricardo@bunzlsaude.com.br>

Para: Vagner Batista de Paula <licitacao@hypermedical.com.br>

SEGUE DE VIDRO

Diego Ricardo

Comercial

(11) 3652-2525
diego.ricardo@bunzlsaude.com.br

[1

ary fubo-gel.pdf
s 481K

i T T AT T

Geréncia de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

Para: VVagner Batista de Paula <licitacao@hypermedical.com.br>

27 de setembro de 2021 08:57

27 de setembro de 2021 09:18

Bom dia. Nao nos atende, pois nossa especificagao é tubo plastico, aspiragao de 8,5 ou 9,0 ml.

Atenciosamente,
Maria Téania
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Att,

Geréncia de Apoio Diagnéstico

Diretoria de Apoio Logistico e Assistencial
Secretaria Municipal de Salde de Goiania
Fone(s): 3524-1537 / 1528

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=93ae09df60&view=pt&search=all&permthid=thread-f%a3A17 12056030654454 146&simpl=msg-{%3A1712056...  1/1
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SOLUCAQ EM SUPRIMENTOS

TUBO GEL DE VIDRO A VACUO

*Imagem meramente ilustrativa

: |
I
P
-

Caracteristicas Técnicas

 Tubo para coleta de sangue a vacuo.
« Sua tampa hermética oferece total seguranca para o usudrio no momento da coleta, n3o havendo possibilidade de
contato com a amostra biolégica.

* Os tubos sdo fab
* Produto de uso t

Composigao

¢ Tubo: vidro
» Tampa: de borracha na coloracdo amarela
» Coagulante: particulas de silicone e silica micronizada + Gel

Validade

Produto com val . meses, a partir da data de fabricagdo.

indicacdo de Uso
Os tubos LABOR CARE s&c
no laboratorio clinico.

r, transportar e processar sangue para testes de soro, plasma ou sangue total

Codigo Descrigao Apresentagao

11086 TUBO COLETA A VACUO VDR GEL 3.5 ML 100 UNIDADES
11087 TUBO COLETA A VACUO VDR GEL 5.0 ML 100 UNIDADES
11088 TUBO COLETA A VACUO VDR GEL 8.0 ML 100 UNIDADES

CERTIFICADOS DE QUALIDADE
I1ISO ISO
13485 8001
v v . I
Labor Import & - Todos direitos reservados.

CNPI: 01.005.728/0001-79 | Inscri¢io Estadual: 452.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso, 173 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 36522525
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Produto
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Consultas / Produtos para Satde /

Detalhes do Produto

Nome da Empresa CRAL ARTIGOS PARA LABORATCRIO LTDA

CNPJ 48.740.849/0001-28 Autorizagdo 1.03.798-6
Produto TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO

Filtrar...

Apresentagdo/Modelo

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM REAGENTE EDTA - 100 Tubos de 13x100mm para 4ml/S ml

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM REAGENTE CITRATO DE SODIO - 100 Tubos de 13x75mm para 1,8ml/ 2mil/ 3,6ml/ 4ml

TUBO PARA COLETA DE SANGUE AVACUO COM GEL E ATIVADOR DE COAGULO - 100 Tubos de 16x100mm para Bml i8 5 rni /9ml

TURD PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM ATIVADOR DE COAGULO - 100 Tubos de 16x100mm para 3 mi/10ml

o
« 1 '! 2 | »
P SRS
Tipo de Arquivo Arquwos - Expediente, data e hora de inclusdo
INSTRUQC)ES DE USO OU MANUAL DO USUARIO DO PRODUTO 194 Instrugces de Uso. pdf 2924786/21-1 - 27/07/2021 - 11:03
Nome Técnico | FRASCO OU MATERIAL PARA COLETA, ARMAZENAMENTO OU TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLOGICAS
Reglstro 10379860194
Processa - 25351.427672/2015-72
Fabricante Legal e FABRICANTE: AYSET TIBBI UNRULER VE PLASTIK TEKSTIL ELEKTRONIK GIDA TEMIZLIK MADDELERI SAN. A'S -
: TURQUIA
Classificagdo de Risco |- Classe |: produtos de baixo risco ao individuo e baixo risco a salide publlca
Vencimento do | VIGENTE

Registro

- Exportar para Excel Exportar para PDF  Voltar

https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/256351427672201572/?numeroRegistro=10378860194 111



SUPRINDD A SAUDE DESDE 1977

Classe: DESCARTAVEL

Modelo

GD090SGCNR - TUBO PARA COLETA DE SANGUE
AVACUO COM GEL E ATIVADOR DE COAGULO
16X100MM 9ML RACK/100

}"ACI]:J_DL AST

{;ES?’ONS‘AVEL TECNICA: _i
Dra. Daniela Freitas Amorim
| COREN-SPN' 151479 3

Fmpeaza 1009 srasoa

ABNT NBR IS09001:2015

Them AL
Catalogo de Modelos

Gerado em 28/09/2021 11:22:54 por: Sintia Pag.: 1/2
Caracteristicas

Os Tubos de Ativador e Gel s&o utilizados para coletar sangue para bioquimica e imunologia
quimicas. Eles podem melhorar a superficie de soro e impedir a troca de substancias entre a
célula sanguinea e o soro e garantem que permaneagam inalterados por até 48 horas a
estabilidade da amostra.

ESPECIFICACOES E CARACTERISTICAS TECNICAS
Cadigo de cor: Amarelo.

Tamanho do tubo: 16x100mm

Volume de aspiragdo: 9ml

Composigdo: PET (Polietilentereftalato), Butil e PP, Ativador: Silica / Gel: Polimero acrilico.
Modo de mistura: Apos coletar, imediatamente inverter suavemente o tubo 180° de 5 a 8 vezes.
Tempo de coagulagao completa: 10 a 30 minutos.

INSTRUCOES DE USO:

A coleta da amostra de sangue venoso deve ser efetuada por profissionais qualificados e
adeguadamente treinados. Portanto, as instrugdes que sequem devem ser consideradas como
uma memoria descritiva enderegada ao profissional ja experiente.

"Acomodar o paciente no posto de coleta ¢ mais confortavel possivel;

"Instalar o garrote na parte superior do brago;

"Desinfetar a pele na zona escolhida para extragéo do sangue.

"Efetuar a pung@o venosa, com o auxilio de adaptador para coleta;

"Coletar o sangue no tubo devidamente identificado e codificado, de acordo com as normas do
laboratério;

"Apos a coleta agite delicadamente, por inversao o tubo que contém a amostra (5-8 vezes);
"Aplique uma compressa esterilizada, no ponto da extracéo de sangue e exercite com o brago
esticado uma leve pressdo por alguns segundos.

PRECAUCOES

"Utilizar exclusivamente para analise de laboratorio;

"Utilizar luva de procedimento;

"N&o utilizar o produto fora da data de validade;

"N&o utilizar o produto, caso esteja danificado;

"N&o utilizar o produto, caso esteja molhado;

"Manter o produto longe de fonte de calor e da luz direta do sol;
"Produto de usao lnico. Destruir apds o uso;

"Divisao de Diagnostico in vitro.

ARMAZENAGEM E TRANSPORTE
Transportar o produto em sua embalagem original.
Armazenar e conservar o produto em sua embalagem original e em local seco e arejado.

Conservar em temperatura +05°C a +30°C
ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA

- O armazenamento em altas temperaturas pode danificar o produto (por exemplo: perda do
vacuo, evaporagao dos aditivos liquidos, coloragéo, etc).

- Os tubos devem aguarda a coagulagdo por pelo menos 30 min. em temperatura ambiente em
uma posigado vertical.

- Os Tubos para Sorologia com Ativador de Coagulo com ou sem gel separador n&o devem ser
centrifugados nos primeiros 30 minutos apés a coleta de sangue para minimizar a formagao de
fibrina no soro. Isto poderia levar a contaminagao do analisador e a resultados erréneos

- Sangue de pacientes sob tratamento com anticoagulantes ou pacientes com distirbios de
coagulacao podem precisar de mais de 30 minutos para coagular. Os tubos para sorologia
devem estar totalmente coagulados antes da centrifugagao.

- As amostras devem ser armazenadas em temperatura recomendada de 0 - 25°C;

- Para congelamento utilizar um tubo de apoio secundario

- Os tubos em PET podem ser congelados até -20°C. E recomendado manter as amostras no
refrigerador por 2 horas antes do congelamento. Apds o descongelamento, misture a amostra
completamente antes das andlises. Para obter um plasma de heparina perfeitamente limpido,
amostras descongeladas devem ser centrifugadas e aliquotadas. Para um armazenamento a
longo prazo & recomendado utilizar frascas criogénicos. E recomendado que os usuarios
estabelegam seus proprios protocolos de congelamento.

- O tipo de centrifuga pode influenciar o desempenho da barreira de gel. Para uma melhor
barreira de gel sdlido, use uma centrifuga de rotor basculante

LIMITAGOES DO SISTEMA: O volume de sangue aspirado varia de acordo com a altitude, a
temperatura ambiente, a pressdo barométrica, a validade do tubo, a pressé@o venosa e a técnica
de enchimento do tubo. Tubos com um volume de aspirago menor do que as dimensdes

f@inEa

CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA

fua San Jose W05 - Pargue Industnal San dese Lot SP - Brasl  Cep, 6715882




SUPRINDO A SAUDE DESDE 1977 Caték)go de MOdelOS

Gerado em 28/09/2021 11:22:55 por: Sintia Pag.: 2/2

indicadas (tubos de aspiragéo parcial), podem encher-se mais lentamente do que os tubos de
igual tamanho com um volume maior de aspiracio.

Registro(s) MS 10379860194,10379860213,10379860212,10379860102,10379860248
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Superintendéncia de Gestdo de Redes de Atencdo a Saiide
Diretoria de Apoio Logistico e Assistencial
Geréncia de Apoio Diagnéstico
PARECER TECNICO DE PRODUTOS PARA SAUDE
( ) Inclusdo ( X )Avaliacéo

1. Identificacio da Unidade:

Nome: CAIS CAMPINAS Data: 2 /O / 20:24

2. Descri¢io/Especifica¢do do Produto para a Satde:

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, em plastico transparente, descartavel, estéril,
tamanho de 16 x 100 mm, com tampa plastica amarela ou vermelha protetora, aspiracdo de 8,5 ou
9,0 ml contendo gel separador e acelerador de coagulo, para exames de sorologia e bioquimica. O
fechamento do tubo deve garantir seguranga durante sua manipulagdo e transporte, de modo a
impedir vazamentos e derrames.

3. Critérios estabelecidos no campo descrigiao/Especificacio

(X ) Conforme ( ) Nao Conforme

4. Verificagcdo da embalagem:

Nome e endereco do fabricante: Ayset Tibbi Urunler Ve Plastlk Tekstil Elektronik Gida Temizilk
Maddeleri San. A.S Adana - Turquia.

Distribuido por: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA — Rua San Jos¢,305, Parque
Industrial San José -06715-862- Sédo Paulo —

8
=
Nome Comercial: VACUPLAST Marca: VACUPLAST %
o
Nimero do Lote: C10262 Quantidade recebida: 100 Tubos -
=]
Data de Fabricagdo: 05/2021 Validade: 18 meses (11-2022) g

Superintendéncia de Gestdo de Redes de Atencdo a Sadde

Diretoria de Apoio Logistico e Assistencial
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Possui inscrig@o: “Produto de uso inico™:

(X) Conforme ( ) Ndo Conforme ( ) Nzo aplicavel
Possui informagdo: “Modo de esterilizagdo™

( ) Conforme ( ) Nao Conforme ( X ) Nao aplicavel
Possui instru¢des de uso/bula:

(X) Conforme ( ) Nao Conforme ( ) N#o aplicavel

N° Registro na ANVISA (quando aplicavel): MS: 10379860194

Produto acondicionado em embalagem fechada, de forma a prevenir contaminagio,
quebra, efeitos de choque e vibragdes, que posam ocorrer nas condigdes normais de uso e
guarda, em uma temperatura ambiente, longe de fonte de calor e da luz direta do sol.

(X) Conforme ( )Nio Conforme ( ) Nao aplicavel

Comentarios:

e

5. Critérios para validagio especificados em bula/manual

(8)Conforme ( )Nao Conforme ( )Ndo aplicavel

6. Parecer Técnico — CONCLUSAO FINAL:

\
\

() Aprovado — Justificativa:

P
<
>
o]
=
=)
&
=
=
I
9]
2
2
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%) Reprovado — Justificativa: | uAdO M a,a,u’/@ @/n/@v
dun o Xeepo. O Mﬁm Wd@
Lo 4, hr,{mdﬂ W&Op ‘.dnodﬂmd@ qum @»108?
Ou »LC[LCW W o o e s

&

Responsavel p ?/Aval an B ome, carimbo)

¥
Data: )Qé;’/[-)/ o-%

7. Parecer Final da Geréncia de Apoio Diagnostico:

PQ*LQC@L TQCM@ kQU@AOOO@O &k@b o Rundd
&CL QL\FO&LQ/QCS Q«V\ﬂgmif }QQMQCL ,Q,VV\{,LL(\,Q
}@Q!Jn J»LMQ\/C'\/(SQ Ao Acude.

&r\\ m’\h?

Responsavel 0. By’ 5053
Fal

1
dﬂ‘l: a Bln quimic
CRFE0 1782

Data:o) 4 {L(Lf 'l@oﬂ

8. Orientacdes Gerais quanto ao encaminhamento da ficha

Apos preenchimento (sem rasuras), encaminhar para Geréncia de Apoio Diagnoéstico,
situada no Pago Municipal- Palacio das Campinas Venerando de Freitas Borges- Avenida
Cerrado n°® 999, Park Lozandes, 1° andar, sala 13. Em caso de duvidas, ligar par a 3524-1528 ou
3524-1537.
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- PROCESSO BEE N° 41559/2021
INTERESSADO: Geréncia de Apoio Diagnostico
ASSUNTO: Aquisi¢iao de Insumos Laboratoriais

Secretaria Municipal de Saude

DESPACHO N° 256/ 2021 — Em resposta ao despacho n® 717/2021 — apos analise, segue parecer

técnico das propostas apresentadas:

ITEM ESPECIFICACAO PARECER TECNICO
— O produto proposto pela empresa
MAXLAB PRODUTOS PARA
DIAGNOSTICOS, marca HISTOPOT,
, . nio atende ao solicitado.
FBA_‘SCO ?ARA BIOPSIA, em plés:uco_._ Justificativa: O produto, conforme
atoxico, re;swtente, com tampa rosqueavel, proposta apresentada, possui capacidade
com capacidade para 20 ml e contendo 10 ml 40 ml. em desacordo com o©
de solugdo de formalina tamponada a 10%. para *
01 Uso: coleta, armazenamento e transporte de solicitado:
material clie b'iépsia. Entrfzga em 2 (duas) | O produto proposto pela empresa
prels g de s difrnes, e | v LN v
diais), ALLKIMIA, ndo atende ao solicitado.
Justificativa: a empresa solicita declinio
para o item, por ndo ter condigdes de
enviar amostra.
— O produto proposto pela empresa GC
LAB DIAGNOSTICOS LTDA, marca
PRECISION, atende ao solicitado. No
entanto, a empresa solicitou a
desclassificagdo de toda a proposta, por
PIPETA VIDRO SOROLOGICA | ndo ser viavel a entrega para outro estado
02 GRADUADA, esgotamento total, volume 5,0 | de apenas 1 (hum) item.
mL, divisdo 1/10.
— O produto proposto pela empresa
MAXLAB PRODUTOS PARA
DIAGNOSTICOS, marca PRECISION
atende ao solicitado.
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— O produto proposto pela empresa GC
LAB DIAGNOSTICOS LTDA, marca
PRECISION, nio atende ao solicitado.
Justificativa: a empresa ndo apresentou
catdlogo para apreciacdo técnica e
solicitou a desclassificacdo de toda a
proposta, por ndo ser viavel a entrega para
PIPETA VIDRO SOROLOGICA | outro estado de apenas 1 (hum) item.
03 GRADUADA, esgotamento total, volume de 10
ml,, divisio 1710, — O produto proposto pela empresa
MAXLAB PRODUTOS PARA
DIAGNOSTICOS, marca PRECISION
atende ao solicitado.
— O produto proposto pela empresa GC
LAB DIAGNOSTICOS LTDA, marca
GLOBAL, ndo atende ao solicitado.
Justificativa: o produto proposto pela
empresa € de vidro, em desacordo com o
PROVETA, em polipropileno, graduada em | solicitado.
04 silk- screen, capacidade de 1.000 ml, com base
hexagonal em polipropileno, orla e bico. — O produto proposto pela empresa
MAXLAB PROD. PARA
DIAGNOSTICOS E  PESQUISAS
LTDA, marca NALGON, atende ao
solicitado.
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A
VACUO., em  plastico transparente,
descartavel, estéril, tamanho 13 x 75 mm com | — O produto proposto pela empresa
tampa plastica roxa protetora, aspiragdo de 3 | DISTRIBUIDORA  FAIANA  LTDA,
05 ou 4 ml contendo K3EDTA para | marca PUREVAC, atende ao solicitado.
hematologia. O fechamento do tubo deve
garantir seguranca durante sua manipulagdo e
transporte, de modo a impedir vazamentos e
derrames. Entrega em 3 (trés) parcelas iguais,
de lotes diferentes, sendo o intervalo entre elas
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de 120 (cento e  vinte  dias).
AMPLA PARTICIPACAO

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A
VACUO, em plastico transparente,
descartavel, estéril, tamanho 13 x 75 mm com
tampa pléstica roxa protetora, aspira¢do de 3 | - O produto proposto pela empresa
ou 4 ml contendo K3EDTA para| DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA,
06 hematologia. O fechamento do tubo deve | marca PUREVAC, atende ao solicitado.
garantir seguranga durante sua manipulagdo e
transporte, de modo a impedir vazamentos ¢
derrames. Entrega em 3 (trés) parcelas iguais,
de lotes diferentes, sendo o intervalo entre elas
de 120 (cento e vinte  dias).
COTA RESERVADA ME/EPP

TI:TBO PARA COLETA DE SANGUE A
VACUO, em plastico transparente,
descartavel, estéril, tamanho 13 x 75 mm com

tampa plastica amarela ou vermelha protetora. | produto proposto pela empresa

aspiragdo de 3,5 ou 4 ml contendo gel | 5ioTRIBUIDORA FAIANA LTDA.
i acelera.d i e lcoagrul_o » PAA arca PUREVAC, atende ao solicitado.
07 exames de sorologia e bioquimica. O

fechamento do tubo deve garantir seguranga
durante sua manipulagdo e transporte, de modo
a impedir vazamentos e derrames. Entrega em
3 (trés) parcelas iguais, de lotes diferentes,
sendo o intervalo entre elas de 120 (cento e
vinte dias).
AMPLA PARTICIPACAO

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A
VACUO, em  plastico transparente,
descartavel, estéril, tamanho 13 x 75 mm com
tampa plastica amarela ou vermelha protetora,
aspiragdo de 3,5 ou 4 ml, contendo gel
separador e acelerador de codgulo, para
exames de sorologia e bioquimica. O
fechamento do tubo deve garantir seguranga
durante sua manipulagio e transporte, de modo
a impedir vazamentos e derrames. Entrega em
3 (trés) parcelas iguais, de lotes diferentes,

— O produto proposto pela empresa
DISTRIBUIDORA FAIANA LTDA,

marca PUREVAC, atende ao solicitado.
08
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sendo o intervalo entre elas de 120 (cento e
vinte dias).
COTA RESERVADA ME/EPP

— O produto proposto pela empresa
INGALAB EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS ~ LTDA,  marca
CRAL/VACUPLAST, ndo atende ao
solicitado.

Justificativa: o produto proposto pela
empresa ndo tem o bico coletor acoplado
e tampa rosquedvel, em desacordo com o
solicitado.

— O produto proposto pela empresa GC
LAB DIAGNOSTICOS LTDA, marca
LABOR IMPORT néo atende ao
solicitado.

Justificativa o produto proposto pela
empresa nao tem o bico coletor acoplado
e tampa rosqueavel, em desacordo com o
solicitado.

TUBO MICRO EDTA K2, 0,5 ml com
demarcacio de limite, em pldstico., para micro
coleta de sangue, uso pediatrico. Vir acoplado
09 com bico coletor e tampa protetora rosqueavel.
O fechamento do tubo deve garantir seguranga | ~ O Produto proposto pela empresa
durante sua manipulagio e transporte, de modo HYPERMEDICAL, ~marca  LABOR
a impedir vazamentos e derrames. IMPORT, n#o atende ao solicitado

PARTICIPAC AO EXCLUSIVA ME/EPP Justificativa o produto proposto pela

empresa nao tem o bico coletor acoplado
e tampa rosqueavel, em desacordo com o
solicitado.

— O produto proposto pela empresa
MAXLAB PRODUTOS PARA
DIAGNOSTICOS, marca VACUPLAST
ndo atende ao solicitado.

Justificativa: o produto proposto pela
empresa ndo tem o bico coletor acoplado
¢ tampa rosqueavel, em desacordo com o
solicitado.

— O produto proposto pela empresa
MEDICAL  CHIZZOLINI,  marca
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LABOR IMPORT,
solicitado.
Justificativa: o produto proposto pela
empresa ndo tem o bico coletor acoplado
¢ tampa rosqueavel, em desacordo com o
solicitado.

nio atende ao

— O produto proposto pela empresa
HOSPITECH, marca NEOLAB
atende ao solicitado

Justificativa: o produto proposto pela
empresa ndo tem o bico coletor acoplado
¢ tampa rosquedvel, em desacordo com o

nio

solicitado.

TUBO PARA ~ COLETA DE
SANGUE A VACUO, em pléstico
transparente, descartavel, siliconizado

internamente, estéril com tampa pléstica cinza
protetora, aspiracdo de 2 mL, contendo
fluoreto de sédio. O fechamento do tubo deve
garantir seguranga durante sua manipulacdo ¢
transporte, de modo a impedir
vazamentos e derrames. Entrega em 3 (trés)
parcelas iguais., de lotes diferentes, sendo o
intervalo entre elas de 120 (cento e vinte dias).
PARTICIPACAO EXCLUSIVA ME/EPP

— O produto proposto pela empresa
INGALAB EQUIPAMENTOS PARA
LLABORATORIOS

LTDA, marca
CRAL/VACUPLAST, atende a0
solicitado.

11

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A
VACUO, em  plastico transparente,
descartavel, estéril, tamanho 16 x100 mm com
tampa plastica amarela ou vermelha protetora,
aspiracdo de 8,5 ou 9,0 ml, contendo gel
separador e acelerador de coagulo, para
exames de sorologia e bioquimica. O
fechamento do tubo deve garantir seguranga
durante sua manipulagéo e transporte, de modo
a impedir vazamentos e derrames. Entrega em
2 (duas) parcelas iguais, de lotes diferentes,
sendo o intervalo entre elas de 180 (cento e
oitenta dias).
PARTICIPACAO EXCLUSIVA ME/EPP

— O produto proposto pela empresa GC
LAB DIAGNOSTICOS LTDA. marca
FIRSTLAB, ndo atende ao solicitado.
Justificativa: O produto, conforme
proposta apresentada, possui aspira¢do
para 8,0 ml, em desacordo com o

solicitado.

— O produto proposto pela empresa

HYPERMEDICAL, marca LABOR
IMPORT, ndo atende ao solicitado.
Justificativa: O produto, conforme

proposta e catdlogo enviado, refere-se a
tubo de vidro e aspiragdo para 8,0 ml, em
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desacordo com o solicitado.

— O produto proposto pela empresa
INGALAB EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS ~ LTDA,  marca
CRAL/VACUPLAST, nio atende ao
solicitado.

Justificativa: o produto ndo apresentou
bom fechamento, apds abertura do
mesmo para sua utilizacdo em
equipamento de dosagens bioquimicas,
resultando em vazamentos e perda de
amostras.

Esclarecemos que o nosso parecer se restringe aos aspectos e critérios técnicos inseridos no Termo

de Referéncia, em conformidade com os catalogos e analises técnicas dos produtos.

Retornem-se os autos a Comissdo Especial de Licita¢do p

ara atos subsequentes.

Geréncia de Apoio Diagnéstico, 28 de outubro de 2021.
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Decreto 3.044/2021
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